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 Para el paciente con el disposi
vo de cierre vascular Angio-Seal TM 

Inform
e al m

édico de cualquier hem
orragia, in

am
ación o hem

atom
a alrededor 

del punto de
punción o de cualquierm

oles
a

experim
entada

despuésde
sellarla 

punción. Si se
necesita otra punción del vaso en la ingle en

los 90
días posteriores 

a este procedim
iento, o

sise
experim

enta
cualquierproblem

a
con

este 
procedim

iento, inform
e al m

édico sobre
eldisposi

vo Angio-Sealy m
uéstrele esta 

tarjeta
de

inform
ación

para
elpaciente.Esta

info
rm

ación podría
afectara

la 
decisión de su m

édico sobre cóm
o proceder con su tratam

iento. Conserve esta 
tarjeta

durante
lospróxim

os90 días. 

Para el m
édico 

A este paciente se le ha colocado un disposi
vo de cierre vascular Angio

-Seal. El 
disposi

vo se absorbe a los 90
días a su colocación. Si resulta necesaria una nueva 

punción en el m
ism

o lugar del anteriordisposi
vo Angio-Sealen un plazo de 

90 días, puede realizarse una reentrada a 1 cm
 proxim

al al lugar de acceso previo 
de form

a segura, según
la

bibliogra
a

m
édica

publicada*.Antesde
considerarel 

uso deldisposi
vo Angio-Seal, se

recom
ienda realizar una angiogra

a fem
oral de 

esta zona. El dispositivo consta de 3 com
ponentes absorbibles: un ancla 

desplegada intraarterialm
ente, una

pequeña
can

dad
de

colágeno colocada
en

la 
pared externa de la arteria y una sutura recortada por debajo de la piel. Para m

ás 
inform

ación, debe ponerse en contacto
con

elm
édico indicado en el reverso.El 

producto
no

está
fabricado con

látex
de

caucho natural.Loscom
ponentes 

im
plantados deldisposi

vo son seguros para RM
. 

*w
w

w
.terum

om
edical.com

/im
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Anw
eisung zum

 Ausfüllen 
1. 

 N
am

e des Pa
enten/der Pa

en
n oder Pa

enten
-ID. Durch die 

G
esundheitseinrichtung/den Gesundheitsdienstleister auszufüllen. 

2. 
 Datum

 der Im
planta

on. Durch die Gesundheitseinrichtung/den 
G

esundheitsdienstleister auszufüllen. 

3. 
 N

am
e und Adresse der Gesundheitseinrichtung/des Gesundheitsdienstleisters. 

Durch die Gesundheitseinrichtung/den Gesundheitsdienstleister auszufüllen. 
4. W

ählen Sie den O
rt aus, an dem

 das Angio-Seal Produkt im
plan

ert w
urde.

5. Bringen Sie den Au
leber von der G

eräteverpackung an der Stelle „Hier E
ke

 
anbringen“ an. 
 

To the Angio-Seal TM Vascular Closure Device Pa
ent 

Please report to the doctor any bleeding, sw
elling, or bruising around 

the puncture
site, orany

discom
fortexperienced

a
erthe

puncture
is 

sealed. If you w
ill need anotherpuncture

ofthe
vesselin

yourgroin 
w

ithin 90 days of this procedure,orif you
experience any problem

s 
from

thisprocedure, inform
 your doctoraboutyourAngio-Seal device 

and show
 this pa

ent inform
a

on card. This inform
a

on
could a

ect 
your doctor’s decision on how

 to proceed w
ith your treatm

ent. Please 
keep this card w

ith you
for the next 90 days. 

To the Physician 
This pa

ent has received an Angio-Seal Vascular Closure Device. The 
device is absorbed w

ithin 90 days of placem
ent. If repuncture at the 

sam
e loca

on of previous Angio-Seal device isnecessary in 90 days, 
re-entry 1 cm

 proxim
al to the

previous access sit e
can be

perform
ed 

 based on published m
edical literature*. Before considering 

Angio-Seal device use, a fem
oral angiogram

 of this site is indicated. 
The device has 3 absorbable com

ponents: an anchor deployed intra-
arterially, sm

all am
ount of collagen posi

oned on the outerw
allof the 

artery and a suture
trim

m
ed

below
the

skin.Foraddi
onal 

inform
a

on, please contactthe
physician

noted
on

the
re verse side. 

The
productisnotm

ade
w

ith
naturalrubber latex. The im

planted 
com

ponents of the device are M
RI Safe. 
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w

w
.terum

om
edical.com

/im
plantbrochure 

Instruc
on for Com

ple
on 

1. 
 N

am
e of the pa

ent or pa
ent ID. To be 

lled by the 
healthcare ins

tu
on/provider. 

2. 
 Date of im

planta
on. To be 

lled by the healthcare 
ins

tu
on/provider. 

3. 
 N

am
e and address of the healthcare ins

tu
on. To be 

lled by 
the healthcare ins

tu
on/provider. 

4. Select loca
on w

here Angio-Seal device w
as im

planted. 
5. Place s

cker from
 device packaging in “Place S

cker” loca
on. 

 

Pokyny k vypln
ní 

1. 
Jm

éno pacienta nebo ID pacienta. Vyplní zdravotnické za
ízení / 

poskytovatel zdravotní pé
e.

2. 
Datum

 im
plantace. Vyplní zdravotnické za

ízení / poskytovatel zdravotní 
pé

e.

3. 
N

ázev a adresa zdravotnického za
ízení. Vyplní zdravotnické za

ízení / 
poskytovatel zdravotní pé

e.
4. Vyberte m

ísto, kde byl im
plantován prost

edek Angio-Seal.
5. Š

tek z obalu prost
edku p

ilepte na m
ísto ozna

ené textem
 „Place S

cker“ 
(U

m
ís

t š
tek).

 

Istruzioni per la com
pilazione 

1. 
N

om
e o iden

ca
vo del paziente. Il cam

po deve essere com
pilato 

dall'is
tuzione sanitaria/dal fornitore del servizio.

2. 
Data di im

pianto. Il cam
po deve essere com

pilato dall'is
tuzione 

sanitaria/dal fornitore del servizio.

3. 
N

om
e e indirizzo dell'is

tuzione sanitaria/del fornitore del servizio. Il cam
po 

deve essere com
pilato dall'is

tuzione sanitaria/dal fornitore del servizio.
4. Selezionare la posizione in cui è stato im

piantato il disposi
vo Angio-Seal.

5. Applicare l'e
che

a dalla confezione del disposi
vo nella posizione "Applicare 

e
che

a".
 

Com
m

ent rem
plir le form

ulaire  
1. 

N
om

 ou iden
ant (ID) du pa

ent. À rem
plir par l’établissem

ent/le 
prestataire de santé. 

2. 
 Date d’im

planta
on. À rem

plir par l’établissem
ent/le prestataire de santé. 

3. 
N

om
 et adresse de l’établissem

ent de santé. À rem
plir par 

l’établissem
ent/le prestataire de santé. 

4. Sélec
onnez le lieu d’im

planta
on du disposi

f Angio- Seal.
5. Collez l’autocollant de l’em

ballage du disposi
f sur l’em

placem
ent «

 Placer 
l’autocollant ».
 

Täitm
isjuhis 

1. 
Patsiendi nim

i või tunnuskood. Täidab 
tervishoiuasutus/teenuseosutaja.

2. 
Im

planteerim
ise kuupäev. Täidab 

tervishoiuasutus/teenuseosutaja.

3. 
Tervishoiuasutuse nim

i ja aadress. Täidab 
tervishoiuasutus/teenuseosutaja.
4. Valige koht, kuhu Angio-Seali seade im

planteeri
.

5. Kleepige seadm
e pakendis olev kleebis kleebise paigalduskohta. 

 Patsiendile, kellel on vaskulaarne sulgem
isseade  

Angio-Seal TM

Palun teatage ars
le punktsioonikoha veritsusest, paistetusest või selle 

üm
brusse tekkinud verevalum

itest, sam
u

 punktsioonikoha sulgem
ise 

järel seal esinevast ebam
ugavustundest. Kui vajate 90 päeva jooksul alates 

sellest protseduurist uut veresoone punktsiooni kubem
epiirkonnas või kui 

teil tekib sellest protseduurist probleem
e, siis teavitage om

a ars
 Angio

-
Seali seadm

est ja näidake talle seda patsiendi infokaar
. See teave võib 

m
õjutada teie ars

 raviotsust. K andke seda kaar
 järgm

ised 90 päeva 
endaga kaasas. 
Ars

le 
Sellele patsiendile on paigaldatud vaskulaarne sulgem

isseade Angio-Seal. 
Seade resorbeerub 90  päeva jooksul pärast paigaldam

ist. Kui 90 päeva 
jooksul on vajalik uus punktsioon varasem

a Angio-Seali paigaldam
ise 

piirkonnas, siis võib m
editsiinikirjanduse andm

etel ohutult teha uue 
sisestuse eelm

isest punktsioonikohast 1 cm
 proksim

aalsem
al.* Enne 

Angio-Seali seadm
e kasutam

ise kaalum
ist on näidustatud selle paikm

e 
fem

oraalangiogram
m

. Seadm
el on 3 resorbeeruvat kom

ponen
: 

arterisiseselt paigaldatav ankur, väike kogus kollageeni, m
is paigaldatakse 

arteri välisseinale, ja naha alla jäetav kärbitud õm
blus. Lisateabe saam

iseks 
võtke ühendust kaardi tagaküljele m

ärgitud ars
ga. Toote valm

istam
isel ei 

ole kasutatud looduslikku kum
m

ilateksit. Seadm
e im

planteeritud 
kom

ponendid on M
RT -ohutud.   
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w
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5. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 «
 

».
 

U
dfyldelsesvejledning 

1. 
N

avn på pa
ent eller pa

ent -ID. Skal udfyldes af 
sundhedsins

tu
on/ -udbyder. 

2. 
Dato for im

planta
on. Skal udfyldes af sundhedsins

tu
on/ -

udbyder. 

3. 
N

avn og adresse på sundhedsins
tu

on/ -udbyder. Skal udfyldes af 
sundhedsins

tu
on/ -udbyd er. 

4. Væ
lg det sted, hvor Angio -Seal -enheden blev im

planteret.  
5. Anbring klisterm

æ
rket fra enhedens em

ballage på "Placer m
æ

rkaten".
 

Aizpild
šanas instrukcija 

1. 
Pacienta v

rds, uzv
rds vai ID num

urs. Aizpilda veselbas apr
pes 

iest
de/pakalpojum

a sniedz
js. 

2. 
Im

planta ievietošanas datum
s. Aizpilda veselbas apr

pes 
iest

de/pakalpojum
a sniedz

js. 

3. 
Vesel bas apr

pes iest
des nosaukum

s un adrese. Aizpilda v esel bas 
apr

pes iest
de/pakalpojum

a sniedz
js. 

4. N
or

diet vietu, kur
 ierce Angio -Seal 

ka im
plant

ta.
5. Pielm

jiet uzlm
i no ierces iepakojum

a viet
 "Pielm

jiet uzlm
i".  

 

Kitöltési útm
utató 

1. 
A beteg neve vagy betegazonosító. Az egészségügyi 

intézm
ény/szolgáltató töl

 ki. 
2. 

 A beültetés dátum
a. Az egészségügyi intézm

ény/szolgáltató töl
 ki. 

3. 
Az egészségügyi intézm

ény neve és cím
e. Az egészségügyi 

intézm
ény/szolgáltató töl

 ki. 
4. Válassza ki a helyet, ahova az Angio-Seal eszköz beültetésre került.
5. Helyezze az eszköz csom

agolásán lev
 m

atricát a „M
atrica helye” m

ez
be.

 

Täy
öohjeet  

1. 
 Po

laan nim
i tai po

lastunnus. Terveydenhuollon yksikkö/tarjoaja täy
ää. 

2. 
 Im

plan
n ase

am
ispäiväm

äärä. Terveydenhuollon yksikkö/tarjoaja täy
ää. 

3. 
Terveydenhuollon yksikön nim

i ja osoite. Terveydenhuollon 
yksikkö/tarjoaja täy

ää.
4. Valitse paikka, johon Angio-Seal-laite on im

plantoitu.
5. Kiinnitä laitepakkauksessa toim

ite
u tarra kohtaan "Paikka tarralle".

 

Instruksjon for u
ylling 

1. 
Pasientens navn eller pasient -ID. Fylles ut av helseins

tusjonen.

2. 
Im

planteringsdato. Fylles ut av helseins
tusjonen. 

3. 
Helseins

tusjonens navn og adresse. Fylles ut av helseins
tusjonen. 

4. Velg stedet der Angio -Seal-enheten er im
plantert.

5. Se
 klistrem

erket fra em
ballasjen over «Klistrem

erke her».
 

Invulinstruc
es  

1. 
N

aam
 van de pa

ënt of pa
ënt-ID. In te vullen door de zorginstelling/zorgverlener. 

2. 
Datum

 van de im
planta

e. In te vullen door de zorginstelling/zorgverlener. 

3. 
N

aam
 en adres van de zorginstelling/zorgverlener. In te vullen door de 

zorginstelling/zorgverlener. 
4. Selecteer de loca

e w
aar het Angio-Seal-apparaat w

erd geïm
planteerd.

5. Plaats de s
cker uit de verpakking van het hulpm

iddel in het veld 'S
cker plaatsen'.

 

U
pildym

o nurodym
ai 

1. 
Paciento vardas ir pavard

 arba paciento ID. Pildo sveikatos prie
i

ros 
staiga/ paslaug

 teik
jas. 

2. 
Im

plantavim
o data. Pildo sveikatos prie

i
ros staiga/ paslaug

 teik
jas. 

3. 
Sveikatos prie

i
ros staigos pavadinim

as ir adresas. Pildo sveikatos 
prie

i
ros staiga/ paslaug

 teik
jas.

4. Pasirinkite viet
, kurioje buvo im

plantuotas „Angio-Seal“ prietaisas.
5. U

klijuokite lipduk
 iš prietaiso pakuot

s toje vietoje, kuri pa
ym

ta 
„U

klijuokite lipduk
“.
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Instruções de preenchim
ento 

1. 
N

om
e ou ID do paciente. A preencher pela ins

tuição/prestador de cuidados 
de saúde. 

2. 
Data do im

plante. A preencher pela ins
tuição/prestador de cuidados de 

saúde. 

3. 
N

om
e e endereço da ins

tuição de cuidados de saúde. A preenc her pela 
ins

tuição/prestador de cuidados de saúde.
4. Selecione o local onde o disposi

vo Angio -Seal foi im
plantado.

5. Coloque o autocolante da em
balagem

 do disposi
vo no local "Colocar 

autocolante".
 

Instrukcja w
ype

niania 
1. 

N
azw

isko lub ID pacjenta. Do w
ype

nienia przez zak
ad opieki 

zdrow
otnej/us

ugodaw
c

. 

2. 
 Data w

szczepienia. Do w
ype

nienia przez zak
ad opieki zdrow

otnej/us
ugodaw

c
. 

3. 
N

azw
a i adres zak

adu opieki zdrow
otnej. Do w

ype
nienia przez zak

ad opieki 
zdrow

otnej/us
ugodaw

c
. 

4. W
ybra

 m
iejsce w

szczepienia urz
dzenia Angio -Seal.

5. U
m

ie
ci

 naklejk
 z opakow

ania urz
dzenia w

 m
iejscu oznaczonym

 „U
m

ie
 naklejk

”.
 

Doldurm
a Talim

atlar 
1. 

Hastan
n ad

 veya hasta kim
li

i. Sa
lk kurum

u/uzm
an

 tara
ndan 

doldurulacak
r. 

2. 
 m

plantasyon tarihi. Sa
lk kurum

u/uzm
an

 tara
ndan doldurulacak

r.

3. 
Sa

lk kurum
unun ad

 ve adresi. Sa
lk kurum

u/uzm
an

 tara
ndan 

doldurulacak
r. 

4. Angio- Seal cihaz n
n im

plante edildi
i konum

u seçin.
5. Cihaz am

balaj ndaki ç
kartm

ay
, “Ç

kartm
ay

 Yap
rn” yazan yere yap

rn.

Anvisningar för ifyllande 
1. 

Pa
entnam

n eller pa
ent- ID. Ska fyllas i av 

sjukvårdsinrä
ningen/vårdgivaren. 

2. 
 Im

planta
onsdatum

. Ska fyllas i av sjukvårdsinrä
ningen/vårdgivaren.

3. 
N

am
n och adress för sjukvårdsinrä

ningen. Ska fyllas i av 
sjukvårdsinrä

ningen/vårdgivaren . 
4. Välj den plats där Angio- Seal -enheten im

planterades.
5. Placera klisterm

ärket från enhetens förpackning på ”Placera 
klisterm

ärke”.

Pokyny na vyplnenie  
1. 

M
eno alebo iden

ka
né 

íslo pacienta. Vyplní zdravotnícky 
ústav/poskytovate

 zdravotnej starostlivos
. 

2. 
Dátum

 im
plantácie. Vyplní zdravotnícky ústav/poskytovate

 zdravotnej 
starostlivos

. 

3. 
N

ázov a adresa zdravotníckeho ústavu. Vyplní zdravotnícky 
ústav/poskytovate

 zdravotnej starostlivos
. 

4. Vyberte lokalitu, kde bola im
plantovaná pom

ôcka Angio-Seal. 
5. N

álepku z obalu zariadenia nalepte na m
iesto s ozna

ením
 „N

alepte nálepku“.
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Instruc
iuni pentru com

pletare 
1. 

 N
um

ele sau ID-ul pacientului. A se com
pleta de c

tre unitatea 
m

edical
/furnizorul de servicii m

edicale. 

2. 
 Data im

plant
rii. A se com

pleta de c
tre unitatea m

edical
/furnizorul 

de servicii m
edicale. 

3. 
 N

um
ele i adresa unit

ii m
edicale. A se com

pleta de c
tre unitatea 

m
edical

/furnizorul de servicii m
edicale. 

4. Selecta
i loca

ia în care a fost im
plantat dispozi

vul Angio-Seal.
5. Plasa

i autocolantul de pe am
balajul dispozi

vului în loca
ia indicat

 
„Plasa

i autocolantul”. 
 

U
pute za ispunjavanje 

1. 
Im

e i prezim
e ili ID pacijenta. Ispunjava zdravstvena 

ustanova/pru
atelj usluge. 

2. 
Datum

 im
plantacije. Ispunjava zdravstvena ustanova/pru

atelj usluge. 

3. 
N

aziv i adresa zdravstvene ustanove. Ispunjava zdravstvena 
ustanova/pru

atelj usluge. 
4. O

daberite m
jesto na kojem

 je im
plan

ran ure
aj Angio -Seal.

5. Postavite naljepnicu s pakiranja ure
aja na „Postavite naljepnicu”.

  Za pacijenta s ure
ajem

 za zatvaranje krvnih ila Angio-
Seal TM 
O

bavijes
te lije

nika o svakom
 krvarenju, oteklini ili m

odricam
a u podru

ju m
jesta 

uboda, kao i o nelagodi nakon zatvaranja m
jesta uboda. Ako trebate još jednu 

punkciju ile u preponam
a unutar 90 dana od ovog postupka ili ako vam

 ovaj 
postupak izazove bilo kakve problem

e, obavijes
te svog lije

nika o svom
 ure

aju 
Angio-Seal i poka

ite m
u ovu kar

cu s inform
acijam

a o pacijentu. O
ve inform

acije 
m

ogu utjeca
 na lije

nikovu odluku o nastavku lije
enja. N

osite ovu kar
cu sa 

sobom
 sljede

ih 90 dana. 

Za lije
nika 

O
vaj je pacijent prim

io ure
aj za zatvaranje krvnih ila Angio

-Seal. U
re

aj se 
resorbira u roku od 90 dana od ugradnje. Ako unutar 90 dana treba ponovi

 
punkciju na m

jestu na koje je postavljan prethodni ure
aj Angio-Seal, na tem

elju 
objavljene m

edicinske literature* ponovno se uvo
enje m

o
e  izves

 1 cm
 

proksim
alno od prethodnog m

jesta pristupa. Prije razm
atranja prim

jene ure
aja 

Angio-Seal, indiciran je angiogram
 fem

oralne arterije na odgovaraju
em

 m
jestu. 

Proizvod im
a 3 resorp

vne kom
ponente: sidro koje se postavlja u arteriju, m

alenu 
koli

inu kolagena koja se postavlja na vanjsku s
jenku arterije i konac koji se re

e 
ispod ko

e. Dodatne inform
acije zatra

ite od lije
nika navedenog na stra

njoj 
strani. Proizvod ne sadr

i prirodni gum
eni lateks. Im

plan
rane kom

ponente 
ure

aja sigurne su za snim
anje M

R-om
. 

* w
w

w
.terum
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edical.com

/im
plantbrochure 

 
 

 
1. 

 
 

 
 

 
 

. 
 

 
 

 
 

/
. 

2. 
 

 
. 

 
 

 
 

 
 

/
. 

3. 
 

 
 

 
 

 
. 

 
 

 
 

 
 

/
. 

4. 
 

, 
 

 
 

 Angio-Seal.
5. 

 
 

 
 

 
 

 
 

„
 

“.
 

 
 

 

1. 
 

’
 

 
 

. 
 

 
 

’
 / 

 
. 

2. 
 

. 
 

 
 

’
 / 

 
. 

3. 
 

 
 

 
 

'
. 

 
 

 
’

 / 
 

. 
4. 

 
 

 
 Angio -Seal. 

5. 
 

 
 

 
 

 
 «

 
 

».  
 

U
putstvo za popunjavanje  

1. 
Im

e i prezim
e ili šifra pacijenta. Popunjava zdravstvena ustanova / 

zdravstveni radnik. 

2. 
 Datum

 im
plantacije. Popunjava zdravstvena ustanova / zdravstveni radnik. 

3. 
N

aziv i adresa zdravstvene ustanove. Popunjava zdravstvena ustanova / 
zdravstveni radnik. 
4. Izaberite m

esto na kom
e je sredstvo Angio -Seal im

plan
rano.

5. N
alepite nalepnicu sa am

bala
e sredstva na m

esto ozna
eno sa „N

alepite 
nalepnicu”.
 

 Za pacijenta sa im
plan

ranim
 Angio -Seal TM sredstv om

 za 
zatvaranje m

esta vaskularnog pristupa  
Prijavite lekaru svako krvarenje, otok ili pojavu m

odrica oko m
esta punkcije, kao i 

eventualne neprijatne ose
aje koji se jave nakon zatvaranja punkcije. Ako vam

 u 
periodu od 90 dana od dana izvo

enja ove procedu re bude bila potrebna još jedna 
punkcija krvnog suda u preponi ili ako im

ate problem
a zbog ove procedure, 

obaves
te svog lekara o Angio -Seal sredstvu i poka

ite ovu kar
cu sa inform

acijam
a 

za pacijenta. O
ve inform

acije bi m
ogle da u

u na odluku vašeg l ekara o tom
e kako 

e nastavi
 sa vašim

 le
enjem

. N
osite ovu kar

cu sa sobom
 u narednih 90 dana.  

Za lekara  
O

vaj pacijent je dobio Angio -Seal sredstvo za zatvaranje vaskularnog pristupa. 
Sredstvo se resorbuje u roku od 90 dana od dana plasiranja. Ako

 je u periodu od 90 
dana neophodna ponovna punkcija na istom

 m
estu na kom

e je postavljeno 
prethodno Angio -Seal sredstvo, sude

i prem
a objavljenoj m

edicinskoj literaturi*, 
m

o
e se uradi

 ponovan ulaz 1 cm
 proksim

alno u odnosu na prethodno m
esto 

pristupa. P re razm
atranja prim

ene sredstva Angio -Seal indikovan je angiogram
 ovog 

m
esta. Sredstvo im

a 3 resorp
vne kom

ponente: sidro koje postavlja intraarterijski, 
m

alu koli
inu kolagena koja se nalazi na spoljnom

 zidu arterije i hirurški konac ise
en 

ispod ko
e. Za više inform

acija obra
te se lekaru 

iji su podaci navedeni na pole
ini. 

Proizvod nije izra
en od prirodnog gum

enog lateksa. Im
plan

rane kom
ponente 

sredstva su bezbedne za M
R snim

anje.  
* w

w
w

.te rum
om

edical.com
/im

plantbrochure 

N
avodila za izpolnjevanje  

1. 
Im

e bolnika ali ID -bolnika. Izpolni zdravstvena ustanova/izvajalec 
zdravstvenih storitev. 
2. 

Datum
 vsaditve. Izpolni zdravstvena ustanova/izvajalec zdravstvenih 

storitev. 

3. 
N

aziv in naslov zdravstvene ustanove. Izpolni zdravstvena 
ustanova/izvajale c zdravstvenih storitev. 
4. Izberite m

esto, kam
or je bil vsajen pripom

o
ek Angio -Seal.

5. N
alepko iz em

bala
e m

edicinskega pripom
o

ka nam
es

te na m
esto

»N
am

es
te nalepko«.

 

*w
w

w
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 K pacientovi s prost
edkem

 pro uzavírání cév Angio-Seal TM 
N

ahlaste prosím
 léka

i jakékoli krvácení, otoky nebo pohm
o

d
niny v  okolí 

m
ísta vpichu nebo jakékoli nep

íjem
né pocity, které se vyskytnou po 

uzav
ení vpichu. Pokud budete pot

ebovat další punkci cévy ve vašem
 

t
ísle do 90 dn

 od tohoto zákroku nebo pokud se u vás vyskytnou jakékoli 
problém

y v souvislos
 s 

m
to zákrokem

, inform
ujte svého léka

e o 
prost

edku Angio-Seal a uka
te m

u tuto inform
a

ní kartu pacienta. Tyto 
inform

ace m
ohou ovlivnit rozhodnu

 vašeho léka
e o tom

, jak pokra
ovat 

ve vaší lé
b

. N
oste prosím

 tuto kartu u  sebe po dobu následujících 90 dní. 

Inform
ace pro léka

e 
Tento pacient obdr

el prost
edek pro uzavírání cév Angio

- Seal. Prost
edek 

je absorbován do 90 dn
 od zavedení. Je- li nutné pou

ít prost
edek pro 

uzavírání cév Angio-Seal na stejném
 m

íst
 za 90 dn

, lze na základ
 

publikované léka
ské literatury* provést opakované zavedení 1 cm

 
proxim

áln
 od m

ísta p
edchozího p

ístupu.  P
ed zva

ováním
 pou

i
 

prost
edku Angio- Seal je vhodné provést fem

orální angiogram
 tohoto 

m
ísta. Prost

edek m
á 3 vst

ebatelné kom
ponenty: kotvi

ku um
íst

nou 
intraarteriáln

, m
alé m

no
ství kolagenu um

íst
né na vn

jší st
n

 tepny a 
suturu odst

ienou pod k
í. Pro další inform

ace kontaktujte léka
e 

uvedeného na zadní stran
. Výrobek není vyroben z p

írodního latexu. 
Im

plantované sou
ás

 prost
edku jsou bezpe

né p
i M

RI.  
*w

w
w
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 Angio -Seal TM asinsvadu sl
gšanas ier ces pacientam

 
L

dzu, zi
ojiet 

rstam
 par jebk

du asi
ošanu, piet

kum
u vai zilum

iem
 

punkcijas viet
 vai jebk

du diskom
fortu, kas rodas p

c punkcijas nosl
gšanas. 

Ja 90 dienu laik
 p

c š s proced
ras cirksn

 ir nepieciešam
a v

l viena 
asinsvada punkcija vai jum

s rodas jebk
das ar šo proced

ru sais
tas 

probl
m

as, inform
jiet 

rstu par savu ierci Angio-Seal un uzr
diet šo pacienta 

inform
cijas kar

. Š
 inform

cija var ietekm
t j

su 
rsta l

m
um

u par to, k
 

turpin
t 

rst
šanu. Saglab

jiet šo kar
 turpm

k
s 90 dienas. 

rstam
 

Šis pacients ir sa
m

is Angio-Seal asinsvadu sl
gšanas ier ci. Ierce 

ek 
absorb

ta 90 dienu laik
 p

c ievietošanas. Ja 90 dienu laik
 nepieciešam

a 
atk

rtota punkcija taj
 paš

 iepriekš
j

s ierces Angio
-Seal izm

antošanas 
viet

, var veikt atk
rtotu piek

uvi 1 cm
 proksim

li no iepriekš
j

s piek
uves 

vietas, pam
atojo

es uz public
to m

edic
nisko literat

ru*. Pirm
s apsverat 

iesp
ju lietot ierci Angio-Seal, ir indic

ta lietošanas vietas augšs
lba art

rijas 
angiogram

m
a. Iercei ir 3 absorb

jam
i kom

ponen
: enkurs, kas izvietots 

art
rijas iekšpus

, neliels kolag
na daudzum

s, kas novietots uz art
rijas 

r
j

s 
sieni

as, un šuve, kas apgriezta zem
 

das. Lai ieg
tu papildinform

ciju, 
sazinie

es ar 
rstu, kura kontak

nform
cija nor

d
ta dokum

enta otr
 pus

. 
Izstr

d
jum

s nav izgatavots no dabisk
 kau

uka lateksa. Ierces im
plant

t
s 

sast
vda

as ir drošas lietošanai M
RA vid

. 
*w

w
w
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 Til pasienten m
ed Angio-Seal TM vaskulæ

rt lukkesystem
 

Inform
er legen om

 eventuell blødning, opphovning eller blåm
erker 

rundt punksjonsstedet, eller eventuelt ubehag som
 oppstår e

er at 
punksjonen er forseglet. Hvis du trenger en ny punksjon av karet i 
lysken innen 90 dager e

er denne prosedyren, eller hvis du opplever 
problem

er m
ed denne prosedyren, m

å du inform
ere legen om

 Angio -
Seal-enheten og vise de

e pasien
nform

asjonskortet. Denne 
inform

asjonen kan påvirke legens beslutning om
 hvordan behandlingen 

skal u
øres. Vennligst ha de

e kortet m
ed deg de neste 90 dagene.  

Til legen 
Denne pasienten har få

 et Angio -Seal vaskulæ
rt lukkesystem

. Enheten 
absorberes innen 90 dager e

er innse
ng. Hvis det er nødvendig m

ed 
ny punksjon på sam

m
e sted som

 den 
dligere Angio -Seal-enheten i 

løpet av 90 dage r, kan det u
øres en ny innse

ng 1 cm
 proksim

alt for 
det forrige 

lgangsstedet, basert på publisert m
edisinsk li

eratur*. Før 
bruk av Angio -Seal-enheten vurderes, er et fem

oralt angiogram
 for 

de
e stedet indisert. Enheten har 3 absorberbare kom

ponent er: et 
anker plassert intraarterielt, liten m

engde kollagen plassert på arteriens 
y

ervegg og en sutur avklippet under huden. For y
erligere 

inform
asjon, kontakt legen som

 er angi
 på baksiden. Produktet er ikke 

frem
s

lt av naturgum
m

ilateks. De im
plant erte kom

ponentene i 
utstyret er M

R -sikre. 
*w

w
w
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 Angio- Seal TM Vasküler Kapatm
a Cihaz

 Hastas
na 

Ponksiyon bölgesinin etra
nda herhangi bir kanam

a, i lik veya 
m

orarm
a ya da ponksiyon kapand

ktan sonra herhangi bir rahatszlk 
olm

as  durum
unda lü

en doktorunuza bildirin. Bu ilem
den sonraki 90 

gün içinde kasktaki dam
arda ba

ka bir ponksiyon aç
lm

as  gerekirse 
veya bu i lem

den dolay
 herhangi bir sorunla kar

la
rsan

z 
doktorunuza Angio-Seal cihaz n

z hakk
nda bilgi verin ve bu hasta bilgi 

kar
n

 gösterin. Bu bilgiler, doktorunuzun tedavinizde nasl bir yol 
izleyece

ine dair karar n
 etkileyebilir. Lü

en bu kar
 90 gün boyunca 

yan
n

zda bulundurun.  

Hekim
 çin 

Bu hastada Angio-Seal Vasküler Kapatm
a Cihaz  bulunm

aktad
r. Cihaz 

yerle
rildikten sonraki 90 gün içinde em

ilir. 90 gün içinde önceki 
Angio- Seal cihaz  ile ayn

 konum
da tekrar giri  yap

lm
as  gerekirse 

yay
nlanm

 
bbi  literatüre dayanarak önceki eri im

 bölgesine 1 cm
 

proksim
al olarak tekrar giri  gerçekle

rilebilir*. Angio
-Seal cihaz  

kullan
m

n
 göz önünde bulundurm

adan önce, bu bölgenin fem
oral 

anjiyogram
 endikedir. Cihaz 3 adet em

ilebilir bile
ene sahip

r: 
intraarteriyel olarak yerle

rilen bir ankraj, arterin d
 duvarna 

yerle
rilen az m

iktarda kolajen ve cildin al
nda kalan bir sütür. Ek 

bilgi için, lü
en arka tara

a belir
len doktorla ir

bata geçin. Ü
rün 

do
al kauçuk lateks kullan

larak im
al edilm

em
i

r. m
plante edilen 

cihaz bile
enleri M

RG için tehlike olu
turm

az.  
*w

w
w
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 Pentru pacientul cu dispozi
v de închidere vascular

 Angio - Seal TM 
V

 rug
m

 s
 raporta

i m
edicului orice hem

oragie, um
are sau echim

oze ap
rute în jurul 

locului punc
iei sau orice disconfort suferit dup

 obturarea punc
iei. Dac

 ve
i avea 

nevoie de o alt
 punc

ie a vasului de sânge în zona inghinal în term
en de 90 de zile de 

la aceast
 procedur

 sau dac
 întâm

pina
i orice problem

 în leg
tur

 cu aceast
 

procedur
, inform

a
i m

edicul despre dispozi
vul dum

neavoastr
 Angio-Seal i ar

ta
i-i 

acest card cu inform
a

ii pentru pacient. Aceste inform
a

ii pot afecta decizia m
edicului 

dum
neavoastr

 cu privire la procedura de tratam
ent. P

stra
i acest card asupra 

dum
neavoastr

 pentru urm
toarele 90 de zile. 

Pentru m
edic  

Acestui pacient i-a fost im
plantat un dispozi

v de închidere vascular
 Angio-Seal. 

Dispozi
vul este resorbit în decurs de 90 de zile de la introducere. Dac

 într-un interval 
de 90 de zile este necesar

 repetarea punc
iei în acela

i loc în care s-a a
at dispozi

vul 
Angio-Seal anterior, reintroducerea cu 1 cm

 proxim
al fa

 de locul de acces anterior 
poate 

 efectuat
, pe baza literaturii m

edicale publicate*. Înainte de a lua în considerare 
u

lizarea dispozi
vului Angio-Seal este indicat

 o angiogram
 fem

ural  a locului
respec

v. Dispozi
vul are 3 com

ponente resorbabile: o ancor
 aplicat

 intraarterial, o
can

tate m
ic

 de colagen aplicat
 pe peretele exterior al arterei i un 

r de sutur
 t

iat
sub nivelul pielii. Pentru inform

a
ii suplim

entare contacta
i m

edicul m
en

ionat pe verso. 
Acest produs nu este fabricat folosind latex din cauciuc natural. Com

ponentele 
im

plantate ale dispozi
vului sunt com

pa
bile cu m

ediul RM
N. 
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 Für den Pa
enten/die Pa

en
n m

it dem
 Angio - Seal TM 

G
efäßverschlusssystem

 
Bi

e m
elden Sie dem

 Arzt alle Blutungen, Schw
ellungen oder Blutergüsse im

 Bereich der 
Punk

onsstelle bzw
. alle Beschw

erden, die nach dem
 Versiegeln der Punk

onsstelle eventuell 
au

reten. M
uss das Gefäß in Ihrer Leiste innerhalb von 90

 Tagen nach diesem
 Eingri

 erneut 
punk

ert w
erden oder sind nach diesem

 Eingri
 Problem

e aufgetreten, inform
ieren Sie Ihren Arzt 

über Ihr Angio -Seal Produkt und zeigen Sie diese Pa
enteninform

a
onskarte vor. Diese 

Inform
a

onen können beein
ussen, w

elche w
eiteren Behandlungsm

aßnahm
en ihr Arzt/ihre 

Ärz
n ergrei

. Bi
e führen Sie diese Karte die nächst en 90  Tage m

it sich.  

Für den Arzt/die Ärz
n  

Dieser Pa
ent hat ein Angio -Seal Gefäßverschlusssystem

 erhalten. Das Produkt w
ird innerhalb 

von 90  Tagen nach dem
 Einsetzen resorbiert. Ist innerhalb von 90  Tagen eine erneute Punk

on an 
der Stelle  erforderlich, an der sich das Angio -Seal Produkt be

ndet, kann eine erneute Punk
on 

1 cm
 proxim

al der vorherigen Zugangsstelle durchgeführt w
erden, basierend auf verö

entlichter 
m

edizinischer Literatur*. Bevor die Verw
endung des Angio - Seal Produkts in Betracht gezogen 

w
ird, ist ein fem

orales Angiogram
m

 dieser Stelle indiziert. Das Produkt besteht aus 3 
resorbierbaren Kom

ponenten: einem
 intraarteriellen Anker, einem

 Kollagenschw
am

m
 an der 

Innenw
and der Arterie und N

ahtm
aterial, das unterhalb der Hautober

äche abgeschni
en w

ird. 
Für w

eitere Inform
a

onen w
enden Sie sich bi

e an den Arzt/die Ärz
n, dessen/deren N

am
e auf 

der Rückseite verm
erkt ist. Das Produkt enthält kein N

aturkautschuklatex. Die im
plan

erten 
Kom

ponenten des Produkts sind M
RT -sicher.  

*w
w

w
.terum

om
edical.com

/im
plantbrochure

 Al paziente del disposi
vo di chiusura vascolare Angio-Seal TM 

Segnalare al m
edico qualsiasi sanguinam

ento, gon
ore o ecchim

osi intorno al sito 
di venipuntura o qualsiasi fas

dio avver
to dopo la chiusura della puntura. Se 

dovesse essere necessaria un'altra puntura del vaso inguinale entro 90 giorni da 
questa procedura, o se si riscontrano problem

i con questa procedura, inform
are il 

m
edico dell'uso del disposi

vo Angio-Seal e m
ostrare questa scheda inform

a
va 

per il paziente. Q
ueste inform

azioni potrebbero in
uire sulla decisione del 

m
edico di procedere con il tra

am
ento. La preghiam

o di conservare questa 
scheda per i prossim

i 90 giorni. 

Al m
edico 

A questo paziente è stato applicato un disposi
vo di chiusura vascolare Angio

-
Seal. Il disposi

vo viene assorbito entro 90 giorni dal posizionam
ento. Se dovesse 

essere necessaria una nuova puntura nello stesso punto del precedente 
disposi

vo Angio-Seal entro 90 giorni, è possibile eseguire un reinserim
ento di 1 

cm
 in prossim

ità del precedente sito di accesso, sulla base della le
eratura 

m
edica pubblicata*. Prim

a di considerare l'uso del disposi
vo Angio-Seal, è 

indicato un angiogram
m

a fem
orale di questo sito. Il disposi

vo è dotato di tre 
com

ponen
 assorbibili: un'ancora rilasciata all'interno dell'arteria, una piccola 

quan
tà di collagene posizionata sulla parete esterna dell'arteria e una sutura 

applicata so
o la cute. Per ulteriori inform

azioni, conta
are il m

edico indicato sul 
retro. Il prodo

o non è realizzato con la
ce di gom

m
a naturale. I com

ponen
 

im
pianta

 del disposi
vo possono essere so

opos
 a risonanza m

agne
ca (RM

). 
*w
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 Az Angio-Seal TM érelzáró eszközt használó beteghez 
Kérjük, jelentse az orvosnak, ha vérzést, duzzanatot vagy véraláfutást 
észlel a punkció helye körül, vagy ha bárm

ilyen kellem
etlen érzést 

tapasztal a punkció lezárása után. Ha a beavatkozást követ
 90 napon 

belül újra ágyéki érpunkcióra lesz szüksége, vagy ha a beavatkozásból 
ered

 bárm
ilyen probl ém

át tapasztal, tájékoztassa kezel
orvosát az 

Angio -Seal eszközr
l, és m

utassa m
eg ezt a betegtájékoztató kártyát. 

Ezek az inform
ációk befolyásolhatják orvosa döntését a kezelés 

folytatásáról. Ezt a kártyát a következ
 90 napban tartsa m

agánál.  

Az orvosnak 
Ezt a beteget egy Angio -Seal érelzáró eszközzel lá

ák el. Az eszköz a 
behelyezést követ

 90 napon belül felszívódik. Ha az el
z

 Angio -Seal 
eszközzel m

egegyez
 helyen ism

ételt punkciót kell végezni 90 napon 
belül, az el

z
 hozzéférési helyt

l proxim
álisan 1 cm

-es elvégezhet
 az 

ism
ételt behatolás a közzéte

 orvosi szakirodalom
 alapján*. Az Angio

-
Seal eszköz használatának m

egfontolása el
 ezen a helyen fem

orális 
angiogram

 készítése javasolt. Az eszköz 3 felszívódó kom
ponensb

l áll: 
egy intraarteriálisan elh elyeze

 horgonyból, az artéria küls
 falán 

elhelyeze
 kis m

ennyiség
 kollagénb

l és egy, a b
r ala

 elvágo
 

varratból. További inform
ációkért forduljon a kezel

orvoshoz, akinek 
adatai a hátoldalon szerepelnek. A term

ék nem
 tartalm

az term
észetes 

latexgu m
it. Az eszköz beültete

 kom
ponensei M

R -biztosak . 
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 Voor de pa
ënt m

et het Angio-Seal TM Vasculair 
sluitsysteem

 
M

eld bloedingen, zw
ellingen of kneuzingen rond de punc

eplaats aan 
de arts, evenals ongem

akken die zich voordoen nadat de punc
e is 

afgedicht. Als u binnen 90 dagen na deze procedure opnieuw
 een 

punc
e van het bloedvat in uw

 lies  nodig hebt, of als u problem
en 

ondervindt van deze procedure, inform
eer dan uw

 arts over uw
 Angio

-
Seal-apparaat en toon deze pa

ënteninform
a

ekaart. Deze inform
a

e 
kan van invloed zijn op de beslissing van uw

 arts over hoe verder te 
gaan m

et uw
 behande ling. Draag deze kaart de kom

ende 90 dagen bij u.  

Voor de arts 
Deze pa

ënt hee
 een An gio-Seal vasculair sluitapparaat gekregen. Het 

hulpm
iddel w

ordt binnen 90 dagen na plaatsing geresorbeerd. Als er 
binnen 90 dagen een nieuw

e punc
e op dezelfde plaats van het vorige 

Angio -Seal-apparaat nodig is, kan op basis van de gepubliceerde 
m

edische literatuur* een nieuw
e punc

e 1 cm
 proxim

aal van de vorige 
toegangsplaats w

orden uitgevoerd. Alvorens het gebruik van Angio
-

Seal-apparaten te overw
egen, is een fem

oraal angiogram
 van deze 

plaats aangew
ezen. Het hulpm

iddel hee
 3 resorbeerbare 

com
ponenten : een intra-arterieel geplaatst anker, een kleine 

hoeveelheid collageen op de buitenw
and van de slagader en een onder 

de huid afgeknipte hech
ng. Voor aanvullende inform

a
e kunt u 

contact opnem
en m

et de op de achterzijde verm
elde arts. Het product 

is niet gem
aakt van natuurlijk rubberlatex. De geïm

planteerde 
com

ponenten van het hulpm
iddel zijn M

RI -veilig. 
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 Para o paciente com
 disposi

vo de oclusão vascular Angio-Seal 
TMCom

unique ao m
édico qualquer sangram

ento, inchaço ou nódoa negra à volta do local da 
punção ou qualquer desconforto sen

do depois de a punção estar selada. Se necessitar de 
outra punção do vaso na virilha no prazo de 90 dias após este procedim

ento, ou se 
ver 

qualquer problem
a resultante deste procedim

ento, inform
e o seu m

édico sobre o disposi
vo 

Angio-Seal e m
ostre esta 

cha de inform
ação do paciente. Esta inform

ação pode afeta
r a 

decisão do seu m
édico sobre com

o prosseguir com
 o seu tratam

ento. Guarde este cartão 
consigo durante os próxim

os 90 dias. 

Para o m
édico 

Este paciente recebeu um
 Disposi

vo de O
clusão Vascular Angio

-Seal. O
 disposi

vo é 
absorvido no prazo de 90 dias após a colocação. Se for necessária repunção no m

esm
o local 

do disposi
vo Angio-Seal antes dos 90 dias, a reentrada de 1 cm

 proxim
al ao local de acesso 

anterior pode ser realizada, com
 base na literatura m

édica publicada*. Antes de considerar a 
u

lização do disposi
vo Angio-Seal, é indicado um

 angiogram
a fem

oral deste local. O
 

disposi
vo tem

 3 com
ponentes absorvíveis: um

a âncora im
plantada intra-arterialm

ente, um
a

pequena quan
dade de colagénio posicionado na parede exterior da artéria e um

a sutura 
cortada sob a pele. Para obter inform

ação adicional, contacte o m
édico indicado no verso. O

 
produto não é fabricado com

 látex de borracha natural. O
s com

ponentes im
plantados do 

disposi
vo são seguros em

 am
biente de RM

.
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 Till pa
ent m

ed Angio-Seal TM kärlförslutningsenhet 
Rapportera 

ll läkaren om
 du får blödningar, svullnader eller 

blåm
ärken runt punk

onsstället, eller om
 du upplever obehag e

er 
a

 punk
onen har förslu

ts. O
m

 du behöver punktera kärlet i 
ljum

sken igen inom
 90 dagar e

er ingreppet, eller om
 du får problem

 
från ingreppet, ska du infor m

era läkaren om
 din Angio -Seal enhet och 

visa de
a pa

en
nform

a
onskort. Denna inform

a
on kan påverka 

läkarens beslut om
 hur du ska gå vidare m

ed behandlingen. Ha kortet 
m

ed dig under de kom
m

ande 90 dagarna.  

Till läkaren  
Denna pa

ent har få
 en Angio - Seal kärlförslutningsenhet. Produkten 

absorberas inom
 90 dagar e

er placeringen. O
m

 om
punktering på 

sam
m

a plats som
 

digare Angio - Seal -enhet krävs inom
 90 dagar kan 

det göras inom
 1  cm

 proxim
alt om

 det 
digare åtkom

ststället, baserat 
på publicerad m

edicinsk li
eratur*. Innan du överväger a

 anvä
nda 

Angio-Seal -enheten bör e
 fem

oralt angiogram
 göras på de

a ställe. 
Produkten har tre resorberbara kom

ponenter: e
 ankare som

 placeras 
intraarteriellt, en liten m

ängd kollagen på artärens y
ervägg och en 

sutur som
 kapats under huden. För y

erligare  inform
a

on, kontakta 
läkaren som

 anges på baksidan. Produkten är inte 
llverkad av 

naturgum
m

ilatex. De im
planterade kom

ponenterna hos enheten är 
M

RT-säkra . 
*w
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 Au pa
ent porteur du disposi

f de ferm
eture vasculaire Angio -Seal TM 

Veuillez signaler au pra
cien tout saignem

ent, gon
em

ent ou ecchym
ose autour du site de 

ponc
on, ou toute gêne ressen

e une fois la ponc
on soudée. Si vous avez besoin d’une 

autre ponc
on du vaisseau dans l’aine dans les 90 jours suivant ce

e interven
on ou si vous 

rencontrez des problèm
es à la suite de ce

e interven
on, inform

ez votre m
édecin de votre 

disposi
f Angio-Seal et m

ontrez- lui ce
e 

che d’inform
a

on sur le pa
en

t. Ces inform
a

ons 
pourraient in

uencer la décision de votre m
édecin sur la façon de poursuivre votre 

traitem
ent. Veuillez conserver ce

e carte sur vous pendant les 90
 prochains jours. 

À l’a
en

on du m
édecin 

Ce pa
ent est porteur d’un disposi

f Angio- Seal Vascular Closure Device. Le disposi
f est 

résorbé dans les 90 jours suivant sa m
ise en place. Si une nouvelle ponc

on à l’endroit de 
l’ancien disposi

f Angio-Seal est nécessaire dans les 90 jours, une réouverture en toute 
sécurité est possible à 1 cm

 du site d’accès précédent (selon publica
ons m

édicales sur le 
sujet *). U

ne angiographie fém
orale de ce site est indiquée avant d’envisager l’u

lisa
on du 

disposi
f Angio-Seal. Le disposi

f com
prend 3 com

posants résorbables : un systèm
e d’ancre 

déployé par voie intra-artérielle, une pe
te quan

té de collagène placée sur la paroi externe 
de l’artère et une suture découpée sous la peau. Pour plus d’inform

a
ons, veuillez contacter 

le m
édecin indiqué au verso de ce

e 
che. Le produit n’est pas fabriqué avec du latex

 de 
caoutchouc naturel. Les com

posants de l’appareil im
plantés sont com

pa
bles avec l’IRM

.
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 Til pa
enter m

ed Angio-Seal TM Vascular Closure Device 
Kontakt læ

gen, hvis der opstår blødning, hæ
velse eller blodudtræ

dning 
om

kring punkturstedet eller ubehag e
er forsegling af punkturen. Hvis du 

får brug for endnu en punktur af blodåren i lysken inden for 90 dage e
er 

de
e indgreb, eller hvis du får problem

er m
ed de

e indgreb, skal du 
fortæ

lle din læ
ge om

 Angio-Seal-anordningen og vise læ
gen de

e 
pa

en
nform

a
onskort. Disse oplysninger kan påvirke læ

gens beslutning 
om

, hvordan du skal fortsæ
e behandlingen. Sørg for at have de

e kort på 
dig de næ

ste 90 dage.  

Til læ
gen 

Denne pa
ent har m

odtaget et Angio -Seal Vascular Closure Device. 
Enheden absorberes i løbet af 90 dage e

er placeringen. Hvis repunktur er 
nødvendig på det sam

m
e sted som

 den 
dligere Angio Seal

-anordning 
inden for 90 dage, er det fuldt forsvarligt at udføre den 1 cm

 proksim
alt for 

det 
dligere adgangssted, baseret på publiceret m

edicinsk li
eratur*. Inde 

brug af Angio -Seal beslu
es skal der udføres et fem

oralt angiogram
 af 

stedet. Instrum
entet har tre resorberbare kom

ponenter: et anker, der 
anlæ

gges  intra-arterielt, en lille m
æ

ngde kollagen anbragt på arteriens 
udvendige væ

g og en sutur, der er trim
m

et under huden. For yderligere 
oplysninger bedes du kontakte den læ

ge, der er angivet på m
odsa

e side. 
De

e produkt er ikke frem
s

llet af naturgum
m

ila
tex. Anordningens 

im
planterede kom

ponenter er M
R -sikre. 
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 Po
laalle, jolle on asete

u Angio-Seal TM-
verisuonensulkulaite 
Ilm

oita lääkärille, jos pistokohdan ym
pärille ilm

aantuu verenvuotoa, 
turvotusta tai m

ustelm
ia tai jos koet epäm

ielly
äviä tuntem

uksia 
pistokohdan sulkem

isen jälkeen. Jos nivusessasi olevaan verisuoneen 
on tarpeen tehdä uusi punk

o 90 päivän kuluessa tästä 
toim

enpiteestä tai jos täm
än toim

enpiteen jä lkeen ilm
enee ongelm

ia, 
kerro lääkärillesi Angio -Seal -lai

eesta ja näytä täm
ä po

las
etokor

. 
N

äm
ä 

edot voivat vaiku
aa lääkärisi päätökseen hoitosi 

jatkam
istavasta. Pidä täm

ä kor
 m

ukanasi seuraavien 90 päivän ajan.  

Lääkärille 
Tälle po

laalle on asete
u Angio -Seal-verisuonensulkulaite. Tuote 

resorboituu 90 päivän kuluessa ase
am

isesta.  Jos aiem
m

an 
punk

okohdan punk
o on tarpeen 

 90 päivän sisällä Angio -Seal -
asennuksesta, uusi punk

o voidaan suori
aa 1

 cm
:n päähän aiem

m
an 

punk
okohdan proksim

aalipuolella julkaistun lääke
eteellisen 

kirjallisuuden perusteella*. Ennen Angio -Seal-lai
een käy

öä 
reisival

m
o on syytä varjoainekuvata. Lai

eessa on kolm
e 

resorboituvaa osaa: val
m

on sisälle asete
ava ankkuri, pieni m

äärä 
kollageenia val

m
on ulkoseinäm

älle ja ihon alapuolelta katkaistava 
om

m
ellanka. Jos tarvitset lisä

etoja, ota yht ey
ä kääntöpuolella 

m
aini

uun lääkäriin. Tuote ei sisällä luonnonkum
ilateksia. Lai

een 
im

plantoitavat osat ovat M
RI -turvallisia. 
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 „Angio-Seal TM“ paciento kraujagysli
 u

darym
o priem

on
 

Praneškite gydytojui apie bet kok
 kraujavim

, pa
nim

 ar kraujosruvas 
aplink punkcijos viet

 arba apie bet kok
 diskom

fort
, juntam

 po 
punkcijos vietos u

darym
o. Jei per 90 dien

 nuo šios proced
ros reikia 

dar kart
 pradur

 kraujagysl
 kirkšnyje arba jei d

l šios proced
ros kyla 

koki
 nors problem

, inform
uokite gydytoj

 apie  „An gio-Seal“ tais
 ir 

parodykite ši
 inform

acin
 paciento kortel

. Ši inform
acija gali tur

 
takos gydytojo sprendim

ui, kaip t
s

 gydym
. Ši

 kortel
 nešiokit

s su 
savim

i ateinan
ius 90 dien

.  

G
ydytojui 

Šiam
 pacientui buvo im

plantuotas „Angio -Seal“ kraujagysli
 u

darym
o 

taisas. taisas absorbuojam
as per 90 dien

 nuo d
jim

o. Jei po 90 dien
 

reikia atlik
 pakarto

n
 punkcij

 toje pa
ioje vietoje, kur buvo 

naudotas ankstesnis „Angio -Seal“ taisas, rem
ian

s publikuota 
m

edicinine literat
ra*, pakarto

n
 punkcij

 galim
a atlik

 1 cm
 

proksim
aliai nuo ankstesn

s prieigos vietos. Prieš svarstant, ar naudo
 

„Angio -Seal“ tais
, rekom

enduojam
a atlik

 šios vietos šlaunies 
angiogram

. tais
 sudaro 3 absorbuojam

i kom
ponentai:  art erij

 
vestas inkaras, nedidelis kolageno kiekis ant išorin

s arterijos sienel
s 

ir si
las, nukirptas po oda. D

l papildom
os inform

acijos kreipkit
s  

gydytoj
, kurio kontaktai nurody

 kitoje kortel
s pus

je. Gam
inio 

sud
tyje n

ra nat
ralaus gum

os latekso . Im
plantuo

 prietaiso 
kom

ponentai yra saug
s M

RT aplinkoje.  
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 Dotyczy pacjenta korzystaj
cego z urz

dzenia do zam
ykania naczy

 
krw

iono
nych Angio -Seal TM 

N
ale

y zg
osi

 lekarzow
i w

szelkie krw
aw

ienia, obrz
ki lub stuczenia w

okó
 m

iejsca 
nak

ucia, a tak
e w

szelki dyskom
fort w

yst
puj

cy po uszczelnieniu m
iejsca nak

ucia. 
Je

li w
 ci

gu 90 dni od zabiegu konieczne b
dzie kolejne nak

ucie naczynia w
 

pachw
inie lub w

yst
pi

 jakiekolw
iek problem

y zw
i

zane z zabiegiem
, nale

y 
poinform

ow
a

 sw
ojego lekarza o w

szczepieniu urz
dzenia Angio-Seal i pokaza

 m
u 

t
 kart

 inform
acyjn

. Te inform
acje m

og
 m

ie
 w

p
yw

 na decyzj
 lekarza o dalszym

 
post

pow
aniu. Prosz

 zachow
a

 t
 kart

 przy sobie przez nast
pne 90 dni. 

Dotyczy lekarza 
Tem

u pacjentow
i w

szczepiono urz
dzenie do zam

ykania naczy
 krw

iono
nych 

Angio-Seal. U
rz

dzenie w
ch

ania si
 w

 ci
gu 90 dni od w

szczepienia. Je
li w

 ci
gu 90 

dni konieczne jest ponow
ne nak

ucie w
 tym

 sam
ym

 m
iejscu, w

 którym
 w

cze
niej 

zastosow
ano urz

dzenie Angio-Seal, zabieg m
o

na w
ykona

 w
 odleg

o
ci 

proksym
alnej 1 cm

 od poprzedniego m
iejsca dost

pu (na podstaw
ie opublikow

anych 
opracow

a
 m

edycznych*). Przed podj
ciem

 decyzji o zastosow
aniu urz

dzenia 
Angio-Seal w

skazane jest w
ykonanie angiogram

u naczy
 udow

ych. W
yrób zaw

iera 3 
w

ch
anialne elem

enty: kotw
ic

 w
ew

n
trzt

tnicz
, niew

ielk
 ilo

 kolagenu na 
zew

n
trzn

 cian
 t

tnicy oraz ni
 zaka

czan
 pod poziom

em
 skóry. W

 celu 
uzyskania dodatkow

ych inform
acji nale

y skontaktow
a

 si
 z lekarzem

 w
skazanym

 
na odw

rocie. Produkt nie jest w
ykonany z naturalnego lateksu. W

szczepione 
elem

enty urz
dzenia s

 bezpieczne w
 rodow

isku rezonansu m
agnetycznego. 
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 N
avodila za bolnika z vsajenim

 sistem
om

 za zapiranje il 
Angio- Seal TM 
Zdravniku sporo

ite vsako krvavitev, oteklino ali m
odrico okoli vbodnega m

esta 
ali kakršno koli nelagodje po zatesnitvi vboda. 

e je v obdobju 90
 dni po tem

 
posegu potreben nov vbod v ilo v dim

ljah ali 
e im

ate zaradi tega posega 
kakršne koli te

ave, obves
te svojega zdravnika o pripom

o
ku Angio

- Seal in m
u 

poka
ite to kar

co z inform
acijam

i za bolnike. Te inform
acije lahko vplivajo na 

odlo
itev vašega zdravnika o nadaljnjem

 zdravljenj u. To kar
co im

ejte pri sebi 
naslednjih 90  dni. 

N
avodila za zdravnika 

Ta bolnik im
a vsajen sistem

 za zapiranje il Angio- Seal. Pripom
o

ek se resorbira 
v 90  dneh po nam

es
tvi. 

e je v obdobju 90 dni potreben ponovni vbod na 
istem

 m
estu, kot je bil uporabljen pripom

o
ek Angio-Sea l, je glede na 

objavljene m
edicinske vire* m

ogo
e opravi

 ponovni vstop 1 cm
 proksim

alno 
od prejšnjega m

esta dostopa. Pred uporabo pripom
o

ka Angio
- Seal je indiciran 

fem
oralni angiogram

 zadevnega m
esta. Pripom

o
ek je sestavljen iz 

3  resorbilnih delov: sidra, ki se nam
es

 znotraj arterije, m
ajhne koli

ine 
kolagena, ki se nam

es
 na zunanjo steno arterije, in šiva, ki se odre

e pod ko
o. 

Za dodatne inform
acije se obrnite na zdravnika, navedenega na hrbtni strani 

kar
ce. Izdelek ni izdelan iz lateksa iz nar avnega kav

uka. Vsajeni sestavni deli 
m

edicinskega pripom
o

ka so varni za M
RS. 
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 Pre pacienta s pom
ôckou na uzavre

e ciev Angio-Seal TM 
O

hláste lekárovi krvácanie, opuchy alebo podlia
ny v okolí m

iesta punkcie 
alebo nepríjem

né pocity, ktoré sa vyskytnú po jeho uzavre
. Ak budete 

potrebova
 

alšiu punkciu cievy v oblas
 slabín do 90 dní od tohto zákroku 

alebo ak sa u vás vyskytnú kom
plikácie v dôsledku tohto zákroku, inform

ujte 
lekára o pom

ôcke Angio-Seal a predlo
te m

u túto inform
a

nú kartu pacienta. 
Tieto inform

ácie m
ô

u ovplyvni  rozhodnu
e lekára o 

alšom
 postupe pri 

lie
be. Kartu noste so sebou najbli ších 90 dní. 

Lekárovi 
Tento pacient m

á im
plantovanú pom

ôcku na uzavre
e ciev Angio

-Seal. 
Pom

ôcka sa vstrebe do 90 dní od im
plantácie. Ak je o 90 dní potrebná 

opakovaná punkcia na rovnakom
 m

ieste predchádzajúceho pou
i

a pom
ôcky 

Angio-Seal, je m
o

né na základe publikovanej zdravotníckej literatúry bezpe
ne 

vykona
 opätovný vstup 1 cm

 proxim
álne od predchádzajúceho m

iesta vstupu*. 
Pred zvá

ením
 pou

i
a pom

ôcky Angio-Seal je indikované fem
orálne 

angiogra
cké vyšetrenie daného m

iesta. Pom
ôcka zah

a 3 vstrebate
né 

kom
ponenty: ukotvenie um

iestnené intraarteriálne, m
alé m

no
stvo kolagénu 

na vonkajšej stene artérie a ši
e zastrihnuté pod ko

ou. 
alšie inform

ácie vám
 

poskytne lekár uvedený na zadnej strane. Výrobok nie je z prírodného 
kau

ukového latexu. Im
plantované kom

ponenty pom
ôcky sú kom

pa
bilné 

s prostredím
 M

RI. 
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Instrucciones para la term
inación 

1. 
N

om
bre o ID del paciente. Debe rellenarse por la 

ins
tución/profesional sanitario.

2. 
Fecha de im

plante. Debe rellenarse por la ins
tución/profesional 

sanitario. 

3. 
N

om
bre y dirección de la ins

tución sanitar ia. Debe rellenarse 
por la ins

tución/profesional sanitario.
4. Seleccione la ubicación donde se im

plantó el disposi
vo Angio-Seal.

5. Coloque el adhesivo del em
balaje del disposi

vo en el espacio
«Colocar adhesivo».
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